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HbAlcキ ャリブレータセッ
取扱説明書
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1.tよ じめに
HbAlcキ ャリブレータセット(S)とよ東ソー自動グリコヘモグロビ

ン′刀`オ斤計 (HLC-723◎ GHbシ リーズ)1こ よる安定型HbAlc(s‐Alc)測定
時の装置校正用の二次標準品です。取扱いについては以下の項目及
び東ソー自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723G8、 HLC-723G9、
HLC-723GX、  HLC-723Gll(Standard― モー ド)、 HLC_723Gll
(Variantモ ード)及びHLC-723GR01の 取扱説明書をご熟読ください。

2.ご使用の前に
まず、こん包状態及び外観をご確認ください。万一、異常がある

場合は使用しないで弊社までご連絡ください。
つぎに、以下の添付書が入っていますのでご確認ください。
・取扱説明書     1部
・バーコードシート  1部

3.注 意
1)使用期限を過ぎたもの及び異常ピーク(s―Alcと AOと の間のピー

クなど)を認めた場合は、使用しないでください。
2)HBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体についての検査結果は陰性

ですが、取扱いについては通常の血液同様の注意を払ってく
ださい。

4.こ ん包

5.関連商品
品  呑
0021974
0023503

6.保管及び安定性
1)未開封のHbAlcキ ャリブレータセット(S)は 2～ 8℃ に保存し

てください。バイアルに表示されている使用期限までは安定で
す。使用期限は、箱ラベル及びバイアルラベルに記載されてい
ます。    |

2)溶解 したキャリブレータは、30分 以内に使用 して ください。
保存する場合には2～ 8℃ で保存し、8時間以内にご使用くだ
さい。

7.基準値
HbAlcキ ャリブレータセット(S)

Lot No.JB3010(使 用期限 :2025年06月 )

NGSPキ 1基準値
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(糖尿病,Vd.54,No.12,2012)
*2;JDS:日 本糖尿病学会 (Japan Diabetes Society)

この製品の拡張不確かさ (包含係数 k=2)とよ以下の通 りです。
不確かさの表記は相対値で記載しています。

キヤリブレータ(1):3.0%  キャリブレータ(2):2.6%

この製品は、下記の標準物質のNGSP値を基準に値付けを行って
います。

*3;HbAlc測 定用実試料一次標準物質 JCCRMキ
辛*_手

認証書参照

2)HbAlcキ ャリブ レータ(1)、 (2)に それぞれ専用希釈液 (HbAlc
用希釈波 品番0023503)lmLを 加 え、再 びゴムキャップをし
た後、緩やかに転倒混和 し、十分溶解させ ます。

注記 溶解 したキヤリブレータは、30分以内に使用 して ください。
保存する場合には 2～ 8℃ で保存 し、8時間以内にご使用 く
ださい。

9.キ ャリル ーション
9.l HLC-723G8、 HLC-723G9、 HLC-723GX及 びHLC‐723Gllめ
邑鴎 品豚遅許i聰垂

HbAlcキ ャリブレータ①、
2)・ HLC 723GXの 場合

ター ンテーブルのキ ャリブ レー タホ ル ダ(CALl)の 位置 に
HbAlcキ ャリブレータ(1)を 、(CAL2)の位置 にHbAlcキ ャリ
ブレータ(2)を それぞれセットして ください。

・ HLC 723G8//HLC-723G9//HLC-723Gll(Standardモ ー ド)

/HLC-723Gll(Va五 antモ ー ド)の場合
先頭のラックのNo l、 No 2の位置にそれぞれHbAlcキ ャリブ
レータ(1)、 HbAlcキ ャリブレータ(2)を セットしてください。

3)メ イン画面の“キャリブ"キ ーを押 し、“キャリブ"キ ーを反転表
示にして ください。

4)“キャリブ"キ ーを押すと、キャリブレータの基準値設定画面が
表示されます。

5)基準値設定画面 中のCALl(HLC 723G8及 びHLC-723G9で は
キャリブ (1))の 行を押す と、更に画面がポップアップします。
HbAlcキ ャリブレータ(1)の 基準値 を入力 し設定画面を開 じて
ください。

*CALl(又はキャリブ (1))、 CAL2(又 はキャリブ (2))に 入力す
る数値は、 “7基準値"の表をご参照 ください。

6)CAL2(HLC 723G8及 つⅥLG723G9で はキャリブ(2))の行を押し、
HbAlcキ ャリブレータ(2)の基準値を入力してください。

7)基準値設定画面で正しい基準値が入力されていることを確かめ
てください。

8)基準値設定画面を閉じてください。
9)STARTキ ーを押してください。装置は、自動的にHbAlcキ ャ

リブレータ(1)を 3回、HbAlcキ ャリブレータ(2)を 2回測定し、
補正係数Aと Bと を決定 します。その後の検体は、補正係数に
より校正された数値となります。

キャリブレーションは次に示す条件に当てはまる場合はキャリブ
レーションエラーとなります。原因を確認、解決した後、再度キャ
リブレーションを実施してください。

・ 2回 目と3回 目のHbAlc(%)値の差が0.3%以上ある場合
・ 4回 目と5回 目のHbAlc(%)値の差が0,3%以上ある場合
・ HbAlc(%)値 がそれぞれの表示値に対 して、30%以上はずれて

いる場合

言羊細は、 HLC-723G8、  HLC-723G9、  HLC 723GX、  HLC-723Gll
(Standardモ ー ド)及 びHLC 723Gll(Variantモ ー ド)の取扱説明書
をご参照ください。

92 HLC-723GR01
キャリブレーションを実施するモー ドで使用方法が異なります。

・ Standard Shortモ ー ドのみ又はStandard Longモ ー ドのみの場合
1)溶解 したキャリブレータ (1)、 (2)を 専用のサ ンプルカップにそ

れぞれ500μL以上分注して ください。
2)先頭のラックのNo.1、 No 2の位置 に、それぞれキャリブ レー

タ (1)、 キャリブレータ(2)を セットしてください。
3)メ イン画面か らキャリブレーション予約画面を開きます。
4)モー ド選択の [ShOrt]又 は [Long]ボ タンを押 してください。
5)CALl基 準値及びCAL2基準値の空欄 内に、基準値をそ れぞ

れ入力 して ください。
*CALl及 びCAL2に 入力する数値は “7基準値"の表をご参照

ください。

HbAlcコ ントロールセット
HbAlc用 希釈波

8.HbAlcキ ャリブレータセッ ト(S)の調製
1)ア ル ミキャップをはずし、ゴムキャップを注意深 く開けます。

その際、内容物が飛散しないように注意してください。

品 番 試薬名称 包装単位
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6)[確定]ボ タンを押 し、キャリブレーション予約確認ダイアログ
で正 しい基準値が入力されていることを確かめた後、再び[確
定]ボ タンを押 してください。

7)[測定開始]ボタンを押 して ください。装置は、自動的にキャリ
ブレータ(1)を 3回、キャリブレータ(2)を 2回測定し、キャリ
ブレーションファクターを決定 します。その後の検体は、補正
係数により校正された数値 となります。

。Standard ShOrtモ ー ド及びStandard Longモ ード両方の場合
1)溶解 したキャリブレータ(1)、 (2)を それぞれ専用のサンプル

カップ 2つずつに500μL以 上分注してください。
2)先頭のラックのNo.1及び3の位置にキャリブレータ(1)、 No.2

及び4の位置にキャリブレータ(2)を それぞれセットしてくだ
さい。

3)メ イン画面からキャリブレーション予約画面を表示させます。
4)[Short+Long]ボ タンを押してください。
5)CALl基準値及びCAL2基準値の空欄内に、基準値をそれぞれ入

力してください。
*CALl及 びCAL21こ 入力する数値は “7.基準値"の表をご参照

ください。
6)[確 定]ボタンを押し、キャリブレーション予約確認ダイアロ

グで正 しい基準値が入力されていることを確かめた後、再び [確

定]ボ タンを押してください。
7)[測 定 開始]ボ タンを押 して ください。装置 は、自動的に

Standard Shortモ ード及びStandard Longモ ー ドの両モードに
ついてキヤリブレータ(1)を 3回、キャリブレータ(2)を 2回
測定し、キャリブレーションファクターを決定します。その後
の検体は、補正係数により校正された数値となります。

キャリブレーションは次に示す条件に当てはまる場合はキャリブ
レーションエラーとなります。原因を確認、解決した後、再度キャ
リブレーションを実施してください。

2回 目と3回 目のHbAlc(%)値の差が0.3ポ イント以上ある場合
4回 目と5回 日のHbAlc(%)値の差が0.3ポ イント以上ある場合
2回 日と3回 目のHbAlc(%)値の平均値が基準値に対 して、
±30%以上外れている易〃巳合
4回 目と5回 目のHbAlc(%)値 の平均値が基準値に射 して、
±30%以上外れている場合

注記 キャリブレーション時のサンプルのセット及び画面操作など
の詳細は、HLC-723GR01の 取扱説明書をご参照ください。

10.HLC中 723Gll及 びHLC-723GR01の ハンディバーコー ド
スキャナをお使いの場合

HLC 723Gll(Standardモ ー ド)、 HLC-723Gll(Variantモ ード)

及び皿だ」723GR01の オプション品であるハンディバーコードスキャナ
をご使用の場合、バーコードシートの情報を読み取ることで、基準値、
ロット番号及び使用期限を入力できます。
詳 しい操作方法 は、HLC 723GH(Standardモ ー ド)又 は

IILC-723Gll(Vttantモ ード)及びⅢ■ 723GR01の 取扱説明書をご確
認ください。
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製造販売元

東ソー株式会社 バイオサイエンス事鞘呂
東 京 本 社 営  業  部 容 (03)5427-5181

大 阪 支 店 バイオサイエンスG奮 (06)6209‐ 1948

名古屋支店 バイオサイエレスG奮 (052)211‐ 5730

福 岡 支 店       奮 (092)781-0481

仙 台 支 店       奮 (022)266-2344

カスタマーサポー トセンター 画面。0120‐ 17‐ 1200

東 京 都 港 区 芝 3‐82
大阪市中央区高麗橋 4‐49

名 古屋 市 中 区 栄 牛2-7

福岡市中央区天神 +13つ

仙台市青葉区本町 1‐ 11‐ 1

神奈サ1県綾瀬市早川 2743‐ 1

〒105‐ 8623

〒541‐ 0043

〒460‐0008

〒3100001

〒980‐ 0014

〒2521123

・HLCⅢ、“HLC‐723"は 日本及びその他の国における東ソー株式会社の登録商標です。
・Gll)、 “GR01'及 ぴ・HLC‐ 723GR01"は東ツー株式会社の登録商標です。
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